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Держатель
щупа

Гаечный ключ №5
2,6 Hm

Невыпадающее
соединение

2. Установите на датчик Невыпадающее соединение и
Слабое звено.

Затяните ключом №5.

Ориентация Невыпадающего соединения показана на
рисунке.

Слабое звено

Установочные винты
(с закругленным

торцом)

3. Закрепите щуп в держателе щупа используя
установочный винт А (с плоским торцом).

Затяните резьбу при помощи 2 мм ключа.

Слабое звено

A

2 мм ключ
1.1 Hm

4. Закрепите сборку щуп/держатель щупа на Слабом звене.

Для предотвращения поломки Слабого звена при
затягивании установочного винта В (с плоским торцом),
пользуйтесь опорным стержнем.

Затяните резьбу при помощи 2мм ключа.

2 мм ключ
1.1 Hm

Опорный
стержень

B

5. Согните невыпадающее соединение и закрепите
его при помощи винта С (с плоским торцом).

Для предотвращения поломки Слабого звена при
затягивании винта С (с плоским торцом),
пользуйтесь опорным стержнем.

Затяните резьбу при помощи 3мм ключа.

Щуп

3 мм ключ
2.6 Hm
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Набор Слабого звена для
модернизации TS27R


